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WODOCIAGI I KANALIZACJA AKWA SPOLKA Z 0.0.

Al. Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa

Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Siestrzechowicach
Tel. (77) 435 78 08 wew. 39 Fax: (77) 435 17 45

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 152/W/Z/2016

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH DLA PROBKI NR 383/W/2016

Ul : L g T D R - Dopuszezalne
Lp. - Badanle St Jgdn._:_ 3 : Wymk PR PRt TSR i wartodci*®
) B 272
1. | Metnosé Al NTU 0,72 0,12 PN-EN ‘i%é””"‘”“ 1
PN-EN ISO 7887:2012 i
2. Barwa A mg/] <5 - n.7+Ap1:2015-06 akceptowalna
PB/DL-06 wydanie 2
3. Zapach - z1S (smar) - 5 dnia 20%_201 3 akceptowalny
6.8 _ 2012 -
4. | pH A vty 24.9°C 0,2 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
5. Jon amonowy A mg/1 <0,06 - PN-ISO 7150-1:2002 0,50
Przewodnosé elektryezna n .
6. wladciwa w 25°C A uS/cm 146 6 PN-EN 27888:1999 2500
Liczba progowa smaku -
7. - <1 - PN-EN:1622:2006 akceptowalna
(TFN) A(P) P

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH DLA PROBKI NR 383/W/2016

Dopuszczalne

Lp - TR B_aqagiez_..,; o 2008 DACE wartosci**
1. | Bakterie grupy coli A | jtk/100ml 0 - PN-EN ISQ 9308-1:2014-12 0
2. | Escherichia coli A | jtk/100ml 0 - PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objegte zakresem akredytacji nr AB 1572, przyznanym przez Polskie Centrum

Akredytacji (znak ,A™) oraz wyniki badan nieakredytowanych (bez znaku , A™)

jtk - jednostka tworzaca kolonig

"< - ponizej lub ">" - powyzej wyznaczonego zakresu roboczego metody, podana jednostka odnosi si¢ do wyniku { niepewnosci z badar
* niepewnosc rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2. Dla wynikdw panizej (<} i

powyzej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sig. Dla probek pobranych przez Laboratorium niepewnosé pomiaru
etap pobierania prébek. W przypadku probek dastarczonych przez Klienta niepewnosé nie uwzglednia etapu pobieranie probek.

#*  Zondnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U.2013, poz.1989)

A(P) — Badanie wykonane przez podwykonawcee posiadajpcepo akredytacje.

uwzgladnia
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